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Resumo 
A ocorrência de acidentes vasculares cerebrais – AVC tem vindo a aumentar, sendo uma das 
principais causas de morte e de invalidez em todo o mundo. Graças à grande evolução que se 
tem assistido na área da saúde, o número de sobreviventes tem também aumentado, embora, na 
grande maioria dos casos, fiquem com graves sequelas e com necessidades de reabilitação para 
poderem melhorar a sua qualidade de vida pós AVC. Embora já existam ferramentas de apoio 
à reabilitação direcionadas para este tipo de pacientes, a emergente evolução tecnológica 
permite o desenvolvimento de sistemas que tornem a reabilitação mais estimulante, autónoma 
e eficaz. Este trabalho de projeto pretende ser uma contribuição para essa evolução. Assim, 
apresenta-se um protótipo funcional direcionado para a reabilitação da mão, designado por HRS 
– Hand Rehabilitation System. O equipamento que se propõe tem como principal objetivo a 
avaliação e melhoria da capacidade de preensão e dos movimentos da mão dos pacientes, assim 
como o seu desempenho cognitivo. O equipamento conjuga a utilização de componentes 
estruturais com um conjunto de sensores, ligados a uma unidade de processamento que, além 
da interface de medição e registo, disponibiliza um conjunto de exercícios com biofeedback sob 
forma de jogo, permitindo assim que os utilizadores realizem as tarefas de reabilitação de forma 
mais divertida e interativa. Apesar de ser direcionado para os pacientes em processo de 
reabilitação pós AVC, o HRS pode também ser utilizado em outros contextos em que os 
exercícios que envolvam a capacidade de preensão e a motricidade da mão ou ainda a 
implementação de atividades ocupacionais, possam ser úteis.  
Neste trabalho descrevem-se as etapas que conduziram ao desenvolvimento do HRS, desde a 
sua conceção, projeto e construção aos testes de funcionalidade e usabilidade, cujos resultados 
se apresentam e que salientam a relevância deste equipamento. 
Palavras-chave: Biomecânica de Reabilitação, Reabilitação da Mão, AVC 
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Abstract 
The occurrence of cerebrovascular accidents – CVA has been increasing, being one of the main 
causes of death and invalidity all over the world. Due to the great evolution in healthcare, the 
number of survivors has increased as well, although, in most cases, they present serious sequels 
and need rehabilitation to improve their quality of life after a stroke. Although there are tools 
to support the rehabilitation of these patients, the evolution of emerging technologies allows 
the development of systems that make rehabilitation more stimulating, autonomous and 
effective. This project work aims at making a contribution to that evolution. Thus, we present 
a functional prototype for hand rehabilitation designated HRS – Hand Rehabilitation System. 
The proposed equipment has as its main goal the assessment and improvement of patients’ grip 
ability and hand movements, as well as their cognitive performance. The equipment combines 
the use of structural components with a set of sensors, connected to a processing unit that, in 
addition to the measurement and recording interface, provides a set of biofeedback exercises in 
game form, thus allowing users to perform rehabilitation tasks in a more fun and interactive 
way. Although it is intended for patients who are in the process of post-stroke rehabilitation, 
HRS can also be used in contexts where exercises involving grip and hand motility, or the 
implementation of occupational activities, can be useful. 
This paper describes the steps that led to the development of HRS, from conception, design and 
construction to functionality and usability tests, the results of which show the relevance of this 
equipment. 
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1. Introdução 
Tendo em conta a grande evolução que se tem assistido na medicina e com o desenvolvimento 
de novos medicamentos, a esperança média de vida tem vindo a aumentar gradualmente, 
levando por consequência a um aumento da população idosa a nível mundial. Com o avançar 
da idade, a probabilidade de ocorrência de problemas cardiovasculares aumenta também 
significativamente. O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das ocorrências mais graves 
neste contexto, assumindo-se como uma das principais causas de morte e incapacidade no 
mundo, afetando todos os anos milhares de pessoas. Graças á consciencialização da população 
com os sintomas e perigos do AVC, e à melhoria na rapidez de intervenção médica após a 
ocorrência dos acidentes, o número de sobreviventes tem aumentado. Porém, mesmo com a 
rápida intervenção, na maioria dos casos, as pessoas vítimas de AVC sofrem graves sequelas, 
sendo necessário entrar em processo de reabilitação física para poder recuperar algumas das 
funções físicas perdidas aquando do acidente. 
Uma vez que se trata de um problema com grande impacto a nível mundial, desde há muito que 
se têm vindo a desenvolver procedimentos que permitam avaliar e quantificar o grau de afetação 
provocado pelo acidente. Em 1975, foi criada a Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM), 
que apareceu com o objetivo de avaliar e quantificar o comprometimento sensório-motor de 
pessoas afetadas por AVC. Embora tivessem sido desenvolvidas outras escalas para avaliação, 
a EFM continua a ser a principal, reunindo grande consenso entre a comunidade médica quanto 
à sua validade e utilidade. Pese embora a utilização consensual destas escalas de avaliação, 
assim como a sua aplicabilidade e importância, o modo como são implementadas assume algum 
grau de subjetividade. Contudo, tendo em conta a grande evolução tecnológica que se tem 
assistido e as mais-valias que estas trazem no auxílio das avaliações médicas, é cada vez mais 
usual a utilização de sistemas automatizados no apoio às avaliações clínicas, permitindo desta 
forma diminuir o erro obtido nas avaliações efetuadas. 
Além da avaliação clínica, importante para a aferição dos comprometimentos físico motores do 
paciente, a componente de reabilitação é determinante para o seu processo de recuperação. 




de reabilitação, maioritariamente direcionadas para a mimetização de atividades do quotidiano, 
com recurso à manipulação de objetos.  
A evolução recente da tecnologia tem permitido o desenvolvimento de dispositivos 
direcionados para o processo de reabilitação, em particular com aplicação de sensores de 
movimento e baseados em realidade virtual. Contudo, poucos dos dispositivos conjugam o 
recurso a objetos do quotidiano, assim como atividades que exijam a introdução de força pelo 
paciente.  
Normalmente as atividades de reabilitação são segmentadas para partes específicas do corpo 
humano. Se os membros inferiores são importantes, dado que permitem a mobilidade do 
paciente, os membros superiores também são determinantes no processo de recuperação. Em 
particular a mão e as capacidades de motricidade e preensão assumem uma importância 
relevante para o quotidiano do paciente. 
Este trabalho de projeto teve o seu enquadramento na reabilitação da mão, com o objetivo de 
desenvolver um dispositivo biomecânico que permita ajudar os pacientes, vítimas de AVC, na 
avaliação e recuperação da força e mobilidade da mão. Assim, foi desenvolvido um sistema de 
avaliação e treino da mão, baseado em exercícios interativos e sob forma de jogo. 
O sistema biomecânico que se apresenta, designado por HRS - Hand Rehabilitation System, 
permite a implementação de procedimentos de recuperação das atividades associadas à mão, de 
uma forma descontraída e dinâmica, cortando um pouco com o padrão dos habituais exercícios 
de recuperação baseados na manipulação de objetos e atividades do quotidiano. A inclusão de 
sistemas dinâmicos e com avaliação em tempo real, permite integrar os pacientes de uma forma 
mais efetiva no processo de recuperação, vendo os seus próprios progressos e fazendo a sua 
própria autoavaliação. Sendo o HRS um sistema automatizado permite maior autonomia ao 
paciente na realização dos exercícios, uma vez que o processo de avaliação é feito através do 
sistema, não sendo necessário uma observação a tempo inteiro do terapeuta durante a realização 
do exercício.  
Após a introdução, apresentam-se no capítulo 2 os conceitos teóricos associados ao trabalho de 
compreensão do AVC, da mão e da Escala de Avaliação de Fugl-Meyer, que serviu de suporte 
em alguns dos desenvolvimentos implementados neste dispositivo. Descrevem-se ainda os 
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principais equipamentos de reabilitação direcionados para a mão e que estão disponibilizados 
no mercado. 
O capítulo 3 apresenta o HRS, descrevendo os seus componentes, o modo de funcionamento, 
enquadrando os principais objetivos de cada um dos exercícios presentes o protótipo, assim 
como a interligação entre a mecânica, eletrónica e programação informática. Neste capítulo é 
ainda feita uma descrição detalhada de todos os componentes que constituem o HRS, bem como 
de toda fase de modelação e construção do protótipo, sendo apresentados todos os processos de 
desenvolvimento associados á conceção do mesmo. O desenvolvimento do HRS, implicou a 
utilização de vários processos de projeção e execução nas diferentes áreas de aplicação que o 
projeto abrangeu, tais como, o desenho e produção de placa de circuito impresso (PCB), 
modelação 3D, prototipagem rápida, maquinação CNC e ainda, programação e desenho gráfico 
de aplicações informáticas. É ainda apresentado um estudo numérico em elementos finitos de 
alguns dos componentes que equipam o HRS. 
Tendo em conta a necessidade de averiguar a aceitação dos pacientes à introdução de 
tecnologias e sistemas interativos para avaliação do AVC, foram feitos testes de utilização do 
equipamento para verificar a utilidade e validade do mesmo, junto da comunidade médica e 
pacientes. A realização dos testes de usabilidade neste contexto são de extrema importância, 
uma vez que, só através deles, é possível verificar o real valor do mesmo. Caso não haja 
aceitação por parte dos pacientes e terapeutas é impossível obter resultados, uma vez que, é 
necessário que haja um interesse por parte de ambos em realizar os exercícios, utilizando um 
novo conceito de treino. De forma a apurar os resultados dos testes efetuados, foram realizados 
questionários de utilização e utilidade, junto de pacientes e terapeutas, que são analisados e 
debatidos no presente trabalho, sendo apresentados no capítulo 4. 
Por último, no capítulo 5 referem-se as conclusões deste trabalho, assim como os 
desenvolvimentos futuros.
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2.  Conceitos Teóricos e Pesquisa de Patentes 
Neste capítulo é apresentada uma revisão dos conceitos teóricos considerados relevantes para 
o projeto desenvolvido, assim como o estado da arte quanto aos equipamentos e soluções 
disponíveis no mercado que tenham como objetivo a reabilitação da mão. 
Refira-se que, atendendo às especificidades do equipamento a desenvolver, nomeadamente o 
seu enquadramento na reabilitação da mão, em particular no auxílio a pacientes em fase de 
reabilitação pós AVC, o desenvolvimento do projeto teve como fonte de inspiração alguns dos 
exercícios propostos pela escala de Fugl-Meyer. Assim, apresenta-se também a pesquisa 
efetuada na compreensão desta escala de avaliação com o intuito de perceber melhor todos os 
conceitos associados ao problema que se pretende solucionar.  
2.1. Acidente Vascular Cerebral 
Um Acidente Vascular Cerebral, ou simplesmente AVC, ocorre quando o fluxo de sangue para 
uma área do cérebro é interrompido repentinamente, fazendo com que os nutrientes e oxigénio 
transportados através da corrente sanguínea deixem de chegar aos tecidos do cérebro e células 
nervosas, levando á destruição de tecidos e provocando danos imediatos na função cerebral. 
Existem dois tipos principais de acidente vascular cerebral (Figura 1), o Isquémico e o 
Hemorrágico. O AVC é considerado Isquémico quando a interrupção do fluxo sanguíneo ocorre 
por obstrução do vaso sanguíneo por um coágulo, sendo o tipo de AVC mais comum. Quando 
a interrupção do fluxo de sangue ocorre devido a um rebentamento de um vaso sanguíneo, o 
AVC designa-se por Hemorrágico.  




Figura 1- Tipos de AVC (RedeBrasilAVC, 2017) 
Uma vez que a função das células cerebrais é processar, ativar e controlar todas as ações do 
corpo, quando estas células cerebrais são afetadas, deixam de cumprir a sua função. Os danos 
provocados nas células cerebrais por um AVC podem levar á perda das funções controladas 
pela área afetada do cérebro, tais como dificuldades na fala e visão, perda de memória e controlo 
muscular, fazendo com que as pessoas afetadas fiquem paralisadas temporária ou 
permanentemente num lado do corpo, dependendo da gravidade da lesão e das áreas do cérebro 
afetadas.  
Nos casos em que os danos cerebrais são menores, resultante de um AVC de menor gravidade, 
a afetação dos membros poderá ser apenas temporária, havendo a possibilidade de recuperar 
todas as funções afetadas aquando o AVC. No entanto, de acordo com a National Stroke 
Organization (Association, 2017), mais de dois terços dos sobreviventes ficam com sequelas 
permanentes. Por outro lado, em casos de maior gravidade, e sem intervenção médica imediata, 
os danos resultantes de um AVC poderão ser irreversíveis ou até mesmo levar à morte súbita 
da pessoa afetada. 
O AVC é considerado uma das principais causas de morte e de incapacidade, a nível global, no 
século XXI. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2017), num estudo 
efetuado em 2000, morreram mais de 5 milhões de pessoas devido a AVC, sendo nesse ano a 
segunda, na escala das 10 principais causas de morte a nível global. Ao longo de 15 anos, o 
AVC ocupou sempre o segundo lugar entre as principais causas de morte no mundo, sendo 
contabilizados, num estudo efetuado em 2015, mais de 6 milhões de mortes, número superior 
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ao do estudo realizado em 2000. A Figura 2 ilustra os gráficos referentes aos estudos, realizados 
em 2000 e 2015, com indicação das 10 principais causas de morte no mundo.  
 
Figura 2- Principais Causas de Morte em 2000 e 2015 (WHO, 2017) 
De acordo com o jornal Diário de Notícias (DN, 2017), o AVC é a principal causa de morte e 
incapacidade em Portugal, estimando-se que a cada hora três pessoas sejam afetadas e, 
consequentemente, uma delas não sobreviva e, pelo menos, outra ficará com sequelas 
incapacitantes. 
2.2. Mão 
A mão é uma parte do corpo humano localizado na extremidade dos membros superiores, 
constituída por 5 dedos, palma e o pulso. Entre os 5 dedos que constituem a mão, o polegar 
distingue-se entre os demais, pelo facto de ser definido num ângulo diferente dos restantes 
dedos, tornando-o oponível a todos os outros. Esta caraterística do polegar permite ao ser 
humano desempenhar as mais variadas tarefas com a mão, desde a realização de movimentos 
finos para tarefas de precisão, como por exemplo manipulação de ferramentas, ou de 
movimentos mais grossos e que exigem grande força de aperto, como por exemplo, agarrar e 
transportar objetos pesados, como ilustra a Figura 3. 




Figura 3- Preensão Grossa e Preensão Fina (Britannica, 2017) 
A mão, através da pele e com destaque para a ponta dos dedos, concentra uma das zonas de 
maior sensibilidade ao tato do nosso corpo, capaz de identificar texturas, formas, pressão e 
temperaturas. Para além de todas as funções inerentes à mão no desempenho das tarefas do dia-
a-dia, a mão também é utilizada como um importante meio de comunicação, para pessoas com 
incapacidade auditiva e da fala, através da linguagem gestual, bem como, ajudar pessoas com 
incapacidade visual a comunicar através da escrita, utilizando o sistema de escrita tátil- Braille, 
desenvolvido por Louis Braille, no século XIX.  
A mão humana é constituída por 27 ossos dos quais 2 pertencem ao polegar, 3 pertencem a cada 
um dos outros dedos, 5 pertencem á palma da mão, e o pulso, que une a mão ao braço, possui 
8. Nas extremidades dos dedos existe uma unha que nada mais é do que uma lâmina dura de 
queratina e também pequenas linhas e sulcos que formam a impressão digital de cada pessoa. 
De uma forma geral, pode-se descrever a anatomia da mão em termos de músculos e ossos da 
seguinte forma: 
Ossos do carpo: 
No grupo dos ossos do carpo, existem 8 ossos, estando estes divididos em dois subgrupos, o 
proximal e o distal, fazendo a ligação do braço à mão (Figura 4). 
Ossos do metacarpo: 
Os ossos do metacarpo são 5, sendo habitualmente numerados de I a V a partir do polegar. 
Fazem a ligação do carpo com as falanges (Figura 5).  
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Falanges: 
Os dedos da mão são constituídos por 14 falanges (Figura 6). Cada dedo tem uma falange 
proximal, uma falange média e uma falange distal, com exceção do polegar que tem apenas 
duas falanges, a falange proximal e a falange distal.  
 
Figura 4- Ossos do Carpo (Anatomia, 2017) 
 
Figura 5- Ossos do Metacarpo (Anatomia, 2017) 
 
Figura 6- Falanges (Anatomia, 2017) 
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Músculos da mão: 
Os músculos da mão também são divididos em 3 grupos: região Palmar lateral (Tenar), região 
Palmar medial (Hipotenar) e a região Palmar média. A região Palmar lateral é constituída por 
Abdutor Curto do Polegar, Flexor Curto do Polegar, Oponente do Polegar e Adutor do Polegar. 
A região Palmar medial é constituída por Palmar Curto, Abdutor do Mínimo, Flexor Curto do 
Mínimo e Oponente do Mínimo. A região Palmar média é constituída por Lumbricais, 
Interósseos Palmares e Interósseos Dorsais. 
2.3. Escala de Fugl-Meyer 
A escala de Fugl-Meyer (EFM) é uma escala de avaliação do desempenho físico desenvolvida 
por uma equipa de investigadores coordenada por Axel Fugl-Meyer (Fugl-Meyer AR, 2017) e 
validada pela comunidade médica em 1975. A EFM foi a primeira escala utilizada na avaliação 
e quantificação da função sensório-motora de pessoas pós AVC e é ainda a escala mais utilizada 
no mundo para quantificar índices de comprometimento de uma pessoa pós AVC, uma vez que, 
os estudos de validações da EFM têm demonstrado um alto índice de confiabilidade inter e 
intra-observador, quer em pacientes que tenham tido o AVC há relativamente pouco tempo quer 
em pacientes crónicos.  
A avaliação da EFM é quantificada relativamente a domínios como: função motora, 
sensibilidade, equilíbrio, amplitude de movimento e dor. Embora a EFM seja uma escala 
bastante utilizada e útil, muitos utilizadores consideram-na um processo de avaliação muito 
demorado, fazendo com que ao longo do tempo fossem feitas algumas adaptações da mesma. 
Na escala que serviu como base de consulta para o presente trabalho (Katherine J. Sullivan, 
Julie K. Tilson, & Steven Y. Cen, 2017), que pode ser consultada no Anexo 7.1, o sistema de 
pontuação está dividido em dois grupos, a Função Motora e Sensibilidade, havendo um máximo 
de 124 pontos para o teste. No grupo da função motora a pontuação máxima é de 100 pontos, 
estando divididos em 66 pontos para o membro superior e os restantes 34 para o membro 
inferior, enquanto o grupo da sensibilidade tem um total de 24 pontos. 
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O sistema de pontuação da EFM é feito através de uma escala ordinal de três pontos, atribuídos 
em cada exercício, em que 0 significa que o exercício não foi realizado; 1 indica que foi 
parcialmente realizado; e 2 que foi realizado completamente.  
A pontuação atribuída é feita pelo observador, tendo como base para a pontuação, a realização 
do exercício executado pelo membro não afetado em comparação com o membro afetado 
aquando do AVC. Durante o desenvolvimento da EFM foi definida uma escala de 
comprometimento da função motora, na qual uma pontuação inferior a 50 pontos indica um 
comprometimento motor severo; 50-84 marcante; 85-95 moderado; e 96-99 leve. 
2.4. Equipamentos de Reabilitação da Mão e Patentes 
Neste subcapítulo irão ser apresentados alguns equipamentos existentes no mercado para a 
reabilitação do membro superior, mais especificamente a mão. Para tal, foi elaborada uma 
pesquisa cuidada em busca de patentes e registos de equipamentos para reabilitação da mão, a 
fim de verificar se o equipamento que se pretende projetar no presente trabalho não viola 
qualquer direito de propriedade intelectual de produtos já registados. Para efetuar a pesquisa de 
patentes, recorreu-se ao motor de pesquisa de entidades especializadas no registo de patentes, 
entre as quais se destacam a European Patent Office (EPO) e a World Intellectual Property 
Organization (WIPO). Além da pesquisa nas duas entidades mencionadas anteriormente 
também foi feita uma procura no motor de busca Google e Google Patents.  
Em função do resultado da pesquisa, destacam-se alguns dos equipamentos considerados mais 
relevantes na área da reabilitação da mão, registados no mercado. 
2.4.1. Tyromotion Amadeo 
O Tyromotion Amadeo (Figura 7) é um dispositivo de terapia robótica para dedos e para a mão. 
Como o Amadeo é um dispositivo bastante flexível, é possível ter uma vasta gama de opções 
de terapia com aplicações, entre outras, nas áreas de ortopedia, pediatria e também neurologia. 
Este dispositivo pode ser usado em caso de mobilidade limitada e adapta-se às necessidades e 
caraterísticas físicas dos pacientes, como por exemplo, variação do tamanho das mãos ou a 
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necessidade do uso de todos os dedos ou apenas de um deles. Também é importante a nível 
neurológico pois o paciente ao movimentar a mão e os dedos envia sinais ao cérebro, 
estimulando-o. 
O Tyromotion Amadeo é um equipamento com elevado interesse na recuperação das lesões dos 
pacientes pois este simula os movimentos e também tem programação de sequência de 
movimentos adaptáveis às circunstâncias e particularidades do utilizador.  
 
Figura 7- Tyromotion Amadeo (Tyromotion, 2017) 
 
2.4.2. Saebo Glove 
O Saebo Glove (Figura 8) é uma luva que permite aos pacientes que sofreram lesões 
neurológicas e ortopédicas poderem fazer terapia através do sistema de tensão que estende os 
dedos e o polegar após agarrar, melhorando assim as lesões nervosas das mãos e dos braços. 
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Figura 8- Saebo Glove (Saebo, 2017) 
 
2.4.3. Hocoma Armeo Power 
O ArmeoPower (Figura 9) é usado em pacientes com deficiência de funções de agarrar, abrir e 
fechar a mão. Foi desenvolvido para que os pacientes reaprendam a abrir e fechar a mão através 
do treino com recurso a exercícios com feedback, que necessitam de um grande esforço, de 
modo a melhorar a função da mão. 
 
 
Figura 9- Hocoma Armeo Power (Hocoma, 2017) 
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2.4.4. Motorika ReoGo 
O Motorika ReoGo (Figura 10) é um braço robótico motorizado, usado para a terapia de 
membros superiores, onde é possível efetuar exercícios personalizados, específicos para a 
situação do paciente através de jogos terapêuticos e atrativos. 
Este sistema de terapia funciona essencialmente através do treino neuromuscular, ou seja, 
através dos movimentos repetidos e guiados, que vão estimular o cérebro a reaprender e 
reorganizar a recuperação funcional dos membros superiores. 
 
Figura 10- Motorika ReoGo (Motorika, 2017) 
Importa referir que a pesquisa em busca das principais patentes e equipamentos para a 
reabilitação da mão existentes no mercado, as características e especificidades destes modelos 
não se assemelham ao equipamento descrito no presente trabalho, assegurando-se desta forma 
a originalidade deste projeto, assim como a garantia de não colisão com o direito da propriedade 
intelectual destes equipamentos. 
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3. Hand Rehabilitation System 
3.1. Enquadramento 
O Hand Rehabilitation System (HRS) é a designação atribuída ao equipamento projetado e 
desenvolvido no presente projeto. Tendo em conta o crescimento da taxa de população idosa 
em todo o mundo, e em particular em Portugal, e por consequência o aumento do número de 
casos de AVC, que atingem maioritariamente uma faixa etária mais idosa, torna-se cada vez 
mais necessário desenvolver tecnologias que prestem auxilio na recuperação pós AVC. Sendo 
o AVC a principal causa de morte e incapacidade em Portugal, e atendendo ao elevado número 
de ocorrências todos os anos, é cada vez mais comum a lotação de espaços especializados para 
a sua recuperação e por consequência a falta de meios humanos para prestar auxílio a tantos 
pacientes, tornando-se assim crucial o desenvolvimento de tecnologias que permitam auxiliar 
os terapeutas no seu trabalho de recuperação.  
Atendendo a tudo o que foi descrito anteriormente, e após uma pesquisa, verificou-se uma 
carência de tecnologias que auxiliem os terapeutas na reabilitação dos seus pacientes, uma vez 
que as tecnologias que existem e que realmente mostram ser uma mais-valia são de custo muito 
elevado, estando assim inacessíveis à grande maioria dos potenciais utilizadores. Constatados 
os factos, procurou-se aferir junto da comunidade médica, que acompanhou todo o processo de 
desenvolvimento deste projeto, qual a real necessidade de um equipamento que permitisse 
auxiliar os terapeutas no seu programa de reabilitação junto dos pacientes, tendo-se confirmado 
tudo aquilo que se tinha verificado na pesquisa feita anteriormente.  
Uma vez reunidas todas as informações primárias, essenciais para o início do desenvolvimento 
do projeto, foi começada a conceção de um equipamento que auxiliasse os terapeutas nos 
procedimentos de reabilitação da mão dos pacientes, bem como, no desenvolvimento cognitivo 
dos mesmos. Assim sendo, foi definido como prioritário no desenvolvimento do HRS, a 
conceção de um equipamento que permitisse ao paciente fazer os seus trabalhos de reabilitação 
de forma descontraída, sendo os exercícios realizados em formato de jogo, abstraindo assim o 
paciente dos seus reais problemas, tornando os exercícios mais apelativos e motivantes. Era 
pretendido também, um equipamento que permitisse ao paciente realizar os seus exercícios de 
Hand Rehabilitation System 
 
16 
forma autónoma, mas ao mesmo tempo controlada, isto é, registando os dados dos exercícios, 
permitindo assim ao terapeuta a consulta posterior de todo o histórico dos valores obtidos pelo 
paciente durante a realização dos exercícios. Outro aspeto tido em consideração para o 
desenvolvimento do projeto, foi a avaliação em tempo real e de forma simples, permitindo ao 
paciente verificar e avaliar a sua evolução autonomamente, recebendo um biofeedback imediato 
dos exercícios realizados. Para além de tudo, pretendia-se desenvolver um equipamento de 
baixo custo e de fácil utilização, tornando-o acessível à grande maioria das pessoas, permitindo 
desta forma continuar a utilizar o equipamento, por exemplo em sua casa.  
Sendo o HRS um equipamento destinado à área médica, e tendo como público-alvo pessoas 
idosas na sua maioria, foi necessário ter um especial cuidado no seu desenho conceptual. De 
acordo com a equipa médica que acompanhou o projeto, e tendo em conta a sua longa 
experiência, foi recomendado a elaboração de um equipamento de traços simples, uma vez que, 
os pacientes por vezes mostram-se algo apreensivos quando se deparam com equipamentos 
muito robustos e com elementos pouco usados no quotidiano. 
De modo a verificar a recetividade dos pacientes e testar a funcionalidade dos principais 
componentes que se pretendiam implementar no HRS, foi elaborado um primeiro protótipo 
(Figura 11), inspirado nos exercícios para avaliação da mão utilizados na escala de Fugl-Meyer.  
 
Figura 11- 1º Protótipo do Hand Rehabilitation System 
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Este primeiro protótipo é composto por uma caixa, onde é colocada toda a componente 
eletrónica, uma célula de carga, uma luva instrumentada, três LED, um botão de pressão, que 
tem como função fazer a tara da célula de carga, um LCD e um Arduino Nano. Nele foram 
testados todos os exercícios da escala de Fugl-Meyer para a mão, tendo sido realizados os testes 
de força com os objetos indicados na EFM, utilizando-se para o efeito a célula de carga para 
efetuar a medição. Os valores de força são apresentados diretamente no display, informando 
em tempo real o valor de força feito pelo paciente. Para os testes de extensão e flexão da mão, 
foi desenvolvida uma luva (Figura 12), instrumentada com sensores de flexão, que permite 
avaliar a amplitude do movimento da mão. No auxílio a este exercício, foram colocados três 
LED (vermelho, amarelo e verde), que têm como objetivo indicar a amplitude do movimento 
realizado pelo paciente. Assim, quando o movimento de extensão ou flexão não é realizado 
acende a luz vermelha, quando é realizado parcialmente acende a luz amarela e quando o 
movimento é realizado por completo acende a luz verde, permitindo desta forma avaliar o 
paciente de forma rápida e intuitiva.  
 
Figura 12- Luva do primeiro Protótipo 
Finalizado o primeiro protótipo, foram efetuados testes de recetividade com alguns voluntários. 
Verificada a funcionalidade e validade do equipamento pelo corpo médico e pacientes e 
atestada a sua utilidade, foi iniciada a projeção do protótipo do HRS.  
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3.2. Protótipo HRS 
O desenvolvimento do HRS envolveu a aplicação de diversas áreas de conhecimento. O 
protótipo, que engloba o conjunto de elementos que se podem visualizar na Figura 13, conjuga 
a utilização de componentes estruturais com um conjunto de sensores ligados a uma unidade 
processamento, que por sua vez faz a comunicação e apresentação gráfica em interfaces 
desenvolvidas para o uso dos mesmos. 
 
Figura 13- Protótipo HRS 
O HRS é constituído por dezasseis elementos, sendo estes divididos em quatro grupos: Base de 
Suporte, Interface Gráfica, Sistema de Jogos e Sistema de Medição de Força. A base de suporte 
(Figura 14) tem como objetivo acoplar e proteger todo o circuito elétrico, bem como servir 
como base de ligação dos restantes componentes que constituem o HRS. 
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Figura 14- Base de Suporte 
A interface gráfica é constituída por um computador, equipado com sistema operativo Windows, 
que garante a comunicação entre os jogos e aplicação desenvolvida com microcontrolador que 
constitui o projeto, bem como a apresentação gráfica das aplicações, que irá fazer a interação 
com o utilizador. 
O sistema de jogos é constituído por dez componentes: duas luvas instrumentadas (mão 
esquerda e mão direita), seis botões de pressão, dispostos na base em formato de meia-lua, de 
forma a tornar mais fácil a sua utilização por parte dos pacientes e dois sensores de força 
resistivo (FSR). Os elementos mencionados funcionam como comando para a realização dos 
jogos criados, que são apresentados posteriormente. A Figura 15 ilustra todos componentes 
pertencentes ao sistema de jogos.   




Figura 15- a) Luva; b) Botões de Pressão; c) Sensores de Força Resistivo 
No sistema de medição de força existem quatro componentes: uma Folha, uma Caneca, uma 
Bola e uma Caneta. Estes elementos permitem fazer a ligação entre o paciente e a célula de 
carga e têm como objetivo simular diferentes tipos de garra para avaliar a força de tração dos 
pacientes. A Figura 16 apresenta os objetos que constituem o sistema de medição de força. 
 
Figura 16- a) Folha; b) Caneca; c) Bola; d) Caneta 
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Tendo em conta o caráter interativo e tecnológico do projeto, foi necessário proceder a um 
conjunto de ligações eletrónicas e programação de hardware para efetuar a comunicação entre 
todos os acessórios que constituem o HRS, bem como o desenvolvimento de interfaces gráficas 
para poder fazer a interação com o usuário. Foi ainda necessário, desenvolver uma estrutura de 
suporte para acoplar todos os componentes envolvidos, e a construção de elementos estruturais 
necessários para a realização dos testes.  
De forma a tornar mais percetível a apresentação de todo o processo de conceção, fabrico e 
montagem dos elementos do HRS, foi feita uma divisão por área de desenvolvimento, sendo 
apresentados nos subcapítulos seguintes, os diferentes processos desenvolvidos nas 
componentes Eletrónica, Mecânica e Informática que constituem o projeto.   
3.3. Eletrónica 
A componente eletrónica do projeto divide-se em dois circuitos independentes, em que um 
circuito é responsável pela ligação do sistema de medição de força e o outro pela parte dos 
jogos. Em ambos os circuitos, utilizou-se o microcontrolador Arduino Nano (Figura 17) para 
fazer o processamento de dados e conectar os sensores utilizados. 
 
Figura 17- Arduino Nano (Arduino, 2017) 
O Arduino Nano é um microcontrolador que vem provido de entradas/saídas, digitais e 
analógicas no seu hardware, que permitem a ligação de outros componentes eletrónicos, como 
é o caso dos LED, botões de pressão, sensores de força resistivos (FSR) e da Célula de Carga 
utilizados no projeto. Para além de permitir a interligação de todos os componentes eletrónicos, 
o Arduino possui um Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE), onde é possível criar 
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linhas de código para leitura e programação dos sensores, permitindo de forma rápida 
programar os sensores que se pretendem utilizar.  
3.3.1. Circuito do Sistema de Medição de Força 
O circuito do sistema de medição de força é composto pelo Arduino, uma célula de carga e o 
módulo HX711, tal como é representado na Figura 18.  
 
Figura 18- Circuito Sistema de Medição 
A célula de carga é um transdutor de força, constituído por um corpo metálico que tem colados 
na sua superfície sensores, designados por extensómetros de resistência elétrica. Os 
extensómetros são transdutores que convertem uma deformação mecânica em uma variação de 
resistência elétrica. Quando uma carga é aplicada no corpo metálico, a deformação sofrida, 
provoca uma pequena variação de resistência nos extensómetros proporcional á carga aplicada. 
Posteriormente, o sinal elétrico gerado pela aplicação da carga, é devidamente tratado e 
convertido num valor de força.  
A célula de carga utilizada no projeto é a CZL635 (Figura 19), que tem como limite máximo 
de medição 50 [N]. As especificações técnicas da célula podem ser consultadas no Anexo 7.2. 
Esta célula de carga é constituída por um elemento estrutural do tipo viga, em alumínio, 
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funcionando mecanicamente por solicitação à flexão. Uma das extremidades da estrutura é fixa, 
sendo a carga aplicada na outra extremidade, sendo por isso uma montagem típica de viga em 
balanço. A viga tem seção diferente na zona central, onde está instrumentada, de modo a que a 
deformação possa assumir valores que modifiquem a resistência elétrica dos extensómetros que 
lá estão colados. 
 
Figura 19- Célula de Carga CZL635 
Para efetuar a ligação da célula de carga com o Arduino foi utilizado o módulo conversor 
amplificador HX711 (Figura 20). A utilização deste módulo permite amplificar o sinal, 
tornando as medições efetuadas mais precisas e com menos ruído. O HX711 possuí um 
programa, disponível na biblioteca do Arduino, que permite de forma rápida e eficaz calibrar a 
célula de carga. No processo de calibração foram utilizadas massas com pesos conhecidos, de 
modo a linearizar a reta de calibração e obter o fator de calibração da célula de carga. Este valor 
é depois inserido no programa do módulo HX711.  
As especificações técnicas do HX711 podem ser consultadas no Anexo 7.3. 




Figura 20- Módulo HX711  
 
3.3.2. Circuito do Sistema de Jogos 
O circuito elétrico do sistema de jogos (Figura 21) é constituído por 4 componentes principais: 
Sensor de Força Resistivo (FSR), Luva, Botões de Pressão e LED. A ligação do FSR e da Luva 
ao circuito é feita através de fichas de ligação, localizadas na parte frontal do protótipo. Já os 
botões de pressão e os LED estão colocados numa base superior, feita em acrílico.  
 
Figura 21- Representação Esquemática do Circuito Elétrico do Sistema de Jogos 
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O FSR- Sensor de Força Resistivo, é um dispositivo eletrónico utilizado para detetar variações 
de força quando pressionado. O FSR é constituído por um polímero condutor que quando 
pressionado, diminui a sua resistência, sendo possível desta forma, verificar a intensidade da 
força aplicada.  
O modelo do sensor utilizado no trabalho de projeto é o FSR 402 da marca Interlink Eletronics 
(Figura 22), que tem uma área de pressão sensível e otimizada para o toque humano, permitindo 
desta forma, a sua utilização sem necessidade de recorrer a adaptações. A faixa de sensibilidade 
à força do sensor é de 0.1 a100 Newton. No Anexo 7.2, é possível consultar as especificações 
técnicas do FSR 402.  
 
Figura 22- FSR 402 
Com o aumento da complexidade do circuito eletrónico e do número de componentes que 
constituem o sistema de jogos, foi necessário elaborar uma placa de circuito impressa (PCB) de 
forma a otimizar o circuito e o espaço utilizado. Para a elaboração do circuito de PCB recorreu-
se ao software de desenho de placas de circuito impresso Fritzing, tendo a impressão da mesma 
sido executada no gabinete de apoio técnico do ISEC. A figura seguinte representa o esquema 
da PCB elaborada no seu estágio final. 
 




Figura 23- Esquema de PCB 
A PCB do circuito encontra-se protegida por uma caixa, colocada na base inferior da estrutura, 
isolada dos restantes componentes. 
3.4. Mecânica  
Terminado todo o desenvolvimento da componente eletrónica do projeto, procedeu-se à 
elaboração da estrutura base de suporte do projeto, tendo em vista o acoplamento da 
componente eletrónica e da interface gráfica com o utilizador.  
Para a modelação da estrutura de suporte do HRS e dos demais componentes que o constituem 
foi utilizado o software CAD Solidworks. A modelação e conceção da componente mecânica 
foi dividida em três fases: modelação e construção da estrutura base, sistema de medição de 
força e modelação dos componentes para interface com o utilizador. 
3.4.1. Modelação e Montagem da Estrutura Base 
A base de suporte da estrutura foi executada em perfil metálico de alumínio 30x30 [mm] da 
marca Minitec (Figura 24). Trata-se de um perfil de fácil utilização e que não necessita de 
soldaduras, sendo todas as ligações feitas através de parafusos específicos para este tipo de 
perfil, designados de power lock. Esta modelação 3D efetuada, tem uma geometria retangular, 
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com 278.90 [mm] de comprimento e 270 [mm] de largura, que teve em conta as dimensões dos 
vários componentes a acoplar na estrutura.  
 
Figura 24- Base da Estrutura 
Uma vez terminada a modelação da base da estrutura iniciou-se o processo de corte do perfil 
foi feito com recurso a um serrote mecânico (Figura 25).  
 
 
Figura 25- Corte do Perfil 
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Terminado o processo de corte do perfil metálico, procedeu-se ao corte e preparação da base de 
acrílico, que serviu como proteção da componente eletrónica bem como base para colocação 
dos botões para a interação com o paciente. Uma vez que se pretendia um corte limpo, com um 
bom acabamento superficial, e furações precisas para colocação de botões, foi necessário 
recorrer à maquinação CNC (Figura 26). Com esse fim, recorreu-se a um software CAM, para 
criar todos os ciclos necessários para a maquinação da peça pretendida. O software utilizado 
para criar os ciclos de maquinação foi o Mastercam. Terminado o processo de programação, 
foi iniciada a maquinação da peça, sendo para tal utilizada a máquina CNC de 3 eixos Fanuc, 
presente no laboratório de Fabrico Assistido por Computador do ISEC.  
 
Figura 26- Maquinação do Acrílico em CNC  
 
3.4.2. Modelação do Sistema de Medição de Força 
Para construção do sistema de medição considera-se a célula de carga com uma das 
extremidades fixa na estrutura de alumínio. Dado que a célula funciona mecanicamente por 
solicitação à flexão, e que se pretendia medir a força de tração exercida pelo utilizador durante 
os exercícios, foi desenvolvido um adaptador cilíndrico para acoplar na extremidade livre da 
célula, tal como ilustra a Figura 27. 
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Figura 27- Sistema de Medição de Força 
A inclusão do adaptador permite camuflar a célula de carga numa caixa de proteção, evitando 
assim possíveis danos causados pelo manuseamento direto do utilizador, assim como a sua 
visualização. Este adaptador tem uma rosca fêmea M6 na sua extremidade, de modo a permitir 
a conexão dos vários elementos de interface mecânica com o utilizador, constituintes do 
equipamento. Na Figura 28 é possível observar com maior pormenor o sistema de conexão com 
um dos objetos de interface para medição, que serão posteriormente descritos. 
 
Figura 28- Sistema de Conexão entre a Célula de Carga e os Objetos de Medição de Força 
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3.4.3. Modelação e Prototipagem dos Objetos para Medição da Força 
Para o uso no sistema de medição de força foram modelados quatro objetos que são utilizados 
na EFM para avaliação da mão, que tem como objetivo avaliar a força de tração exercida em 
diferentes diâmetros. Os objetos descritos na EFM não têm dimensões padrão, sendo apenas 
feita referências a objetos do quotidiano para elaboração do mesmo, que no caso são: uma bola 
de ténis, uma caneca, uma caneta e uma folha de papel. Assim sendo, os objetos modelados 
foram baseados em dimensões médias dos objetos referidos e recomendações da equipa médica 
que acompanhou o projeto. 
Os modelos em estudo foram construídos com recurso a tecnologia de fabrico aditivo, 
conhecido como impressão 3D, utilizando para isso a impressora Projet 1500 da marca 3D 
Systems, equipamento do laboratório de biomecânica aplicada do ISEC. A impressora utilizada 
possui uma tecnologia de impressão designada por FTI (Film Transfer Imaging), que utiliza 
como material de construção uma resina fotocurável. A impressão FTI, como o nome indica, 
baseia-se na projeção de luz ultra violeta (UV) através de um projetor de vídeo, que ao incidir 
numa película de resina, formará o modelo camada a camada. Uma vez que o processo de 
impressão FTI exige um processamento pós impressão de limpeza e cura do material, que 
influencia as caraterísticas mecânicas do mesmo, foi utilizado o mesmo tempo de cura em todas 
as peças, de forma a uniformizar as caraterísticas mecânicas dos componentes. 
O material utilizado na impressão dos modelos foi o Visijet FTI Blue, que apresenta as 
caraterísticas mecânicas da Tabela 1. 
Tabela 1- Caraterísticas Mecânicas do Material Visijet FTI Blue 
Material Visijet FTI Blue 
Massa Volúmica [g/cm3] 1.08 
Tensão de Cedência [MPa] 10-24 
Módulo de Elasticidade [MPa] 600-1300 
Alongamento na Rutura [%] 2-3 
 
Em seguida são apresentados os modelos 3D de cada um dos componentes referidos. 
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Bola 
O modelo 3D apresentado na Figura 29 pretende simular uma bola, com as dimensões 
aproximadas de uma bola de ténis, que é um dos objetos utilizados nos testes de avaliação da 
escala de Fugl-Meyer. O modelo é composto por um corpo esférico oco, com 70 [mm] de 
diâmetro externo e uma espessura de 3.5 [mm]. Na sua superfície, existe uma cavidade com 
12.7 [mm] de diâmetro, que tem como função a colocação de um parafuso M6 para fazer a 
ligação com o sistema de medição de força, através do adaptador, e que irá ficar embutido no 
modelo através dessa cavidade. A fixação do parafuso foi feita utilizando o mesmo material de 
construção do modelo (Projet Visijet Blue). Por forma de aumentar a resistência da bola à 
compressão, foi acrescentado em volta do mesmo uma aba de reforço, tal como se pode 
visualizar na vista em corte da bola.  
 









Na construção do modelo que pretende simular uma caneca (Figura 30), foi desenhado um 
corpo cilindro oco com 70 [mm] de diâmetro externo, 90 [mm] de altura e uma espessura de 3 
[mm]. O valor do diâmetro do cilindro foi escolhido tendo em conta as indicações dos médicos 
que acompanharam o desenvolvimento do protótipo. No interior do cilindro, foi desenvolvido 
um sistema para fixação de um parafuso M6, de forma efetuar a ligação da caneca com o sistema 
de medição, através do adaptador. 
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Caneta 
O modelo apresentado na Figura 31 pretende simular uma caneta. Para a sua conceção foi 
desenhado um corpo cilíndrico sólido, com 7 [mm] de diâmetro e 100 [mm] de altura. No topo 
do corpo sólido foi acrescentado outro corpo cilíndrico oco tendo como objetivo a colocação 
de um parafuso M6 para ligação da caneta ao sistema de força, através do adaptador. O parafuso 
é embutido no cilindro superior, sendo utilizado o mesmo material de construção para efetuar 
a sua fixação.  
 












Um dos exercícios contemplados na escala de avaliação de Fugl-Meyer consiste na preensão 
de uma folha de papel e a sua tração longitudinal. Tendo em conta as dimensões diminutas, 
caraterísticas de uma folha de papel comum, torna-se inviável a sua construção direta, uma vez 
que, resultaria num objeto demasiado frágil e suscetível a causar acidentes durante a sua 
utilização. Assim sendo, foi criado um sistema de fixação para a folha (Figura 32), de modo a 
conseguir efetuar a medição de acordo com o equipamento desenvolvido. O sistema de fixação 
da folha é constituído por três partes: base, fixação do parafuso e fixação da folha. A ligação 
das partes é feita por parafuso M3 e porca. A parte designada como fixação do parafuso tem 
como objetivo a colocação de um parafuso, que irá fazer a ligação com o sistema de medição 
de força. A parte designada por fixação da folha tem como objetivo fixar a folha para poder ser 
tracionada e realizar o teste. A base tem como finalidade unir as duas partes anteriormente 
citadas, fazendo com que tanto o parafuso como a folha fiquem fixas por aperto entre as partes.  
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3.4.4. Verificação Estrutural dos Objetos para Medição da Força 
A análise ao comportamento estrutural dos objetos projetados para avaliação do sistema de 
força do equipamento foi feita numericamente através do método dos elementos finitos. Com 
este estudo numérico, pretende-se prever o seu comportamento quando solicitados 
mecanicamente, de modo a garantir que o dimensionamento e a geometria projetadas, bem 
como o seu material de construção, se adequam aos testes que se pretendem ser efetuados pelo 
utilizador, evitando assim possíveis acidentes. 
O método dos elementos finitos consiste na divisão de um modelo geométrico 3D em pequenas 
partes simples, designadas por elementos, ligadas entre si por pontos, designados por nós. O 
processo de divisão do modelo em vários elementos e nós é conhecido por malha. Na análise 
efetuada, foi utilizada a extensão Simulation do software CAD Solidworks.  
Numa análise por elementos finitos, a elaboração da malha assume um papel crucial no estudo. 
Assim sendo, a criação da malha do modelo exige um estudo de convergência de malha, onde 
é otimizado o número de elementos necessários, bem como da dimensão máxima e mínima que 
cada elemento deverá ter. A malha é adaptada para cada modelo em estudo, permitindo desta 
forma, que os elementos gerados se adequem à estrutura em análise, conseguindo assim obter 
resultados válidos e que traduzem o comportamento da estrutura quando solicitada.  
Tendo em conta a geometria dos modelos em estudo, foi utilizado o elemento sólido tetraédrico 
com 10 nós (4 nós de canto e 6 nós intermediários) e 6 arestas (Figura 33). Este elemento, com 
a designação SOLID na biblioteca do Solidworks, possui 3 graus de liberdade, permitindo 3 
translações nos principais eixos (X, Y e Z), havendo no total, 30 graus de liberdade por cada 
elemento. A utilização deste tipo de elemento em detrimento do elemento tetraédrico linear, faz 
com que o modelo fique mais complexo e exija maior capacidade computacional por parte do 
computador, mas em contrapartida, garante resultados mais fiáveis e precisos.  




Figura 33- Elemento Tetraédrico Parabólico 
As imagens da Figura 34 ilustram o modo como a força é aplicada em cada um dos modelos. O 
valor de força total a considerar é de 50 [N], que vai de encontro com o valor máximo de força 
indicado para a célula de carga. Em cada um dos casos se considera a força distribuída em 
superfícies que aproximam o contacto da mão e/ou dos dedos nos componentes. 
Tal como se pode observar na Figura 34, o topo do parafuso de cada um dos componentes fica 
roscado no adaptador da célula de carga. Assim, considera-se com rigidez infinita o adaptador. 
Deste modo, como condições de fronteira considera-se a extremidade do parafuso que aperta 
no adaptador com todos os graus de liberdade constrangidos. 
 
Figura 34- Objetos para Medição de Força 
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3.4.4.1. Bola 
A Figura 35 mostra o modelo numérico para a bola, sendo visível a superfície com imposição 
das condições de fronteira, assim como a aplicação das condições de carga. De modo a 
simplificar o modelo, foi definida uma zona central da superfície externa da bola para aplicação 
das cargas. Considera-se uma carga de compressão de 50 [N], perpendicular à superfície, que 
simula o aperto da mão na bola e uma carga de 50 [N] na direção do eixo do parafuso, e que 
simula a carga máxima a aplicar na utilização do equipamento. 
 
Figura 35- Modelo da Bola para Análise Estrutural 
Após um estudo de convergência de malha, baseada no deslocamento máximo do modelo, 
obteve-se uma malha final com as características apresentadas na Figura 36, com dimensão do 
elemento a variar entre 0.6 [mm] e 3 [mm], um total de 67479 elementos e 107238 nós. A malha 
apresenta uma percentagem de 98.2%, de elementos com uma relação de aspeto inferior a três 
e 0% de elementos com uma relação de aspeto superior a dez. Estes dados são um indicativo da 
boa qualidade da malha gerada, apresentando uma uniformização dos elementos, o que se 
traduz num estudo mais preciso e com maior qualidade.  




Figura 36- Detalhes da Malha da Bola 
A Figura 37 mostra a distribuição das tensões de von Mises na bola, com um valor máximo de 
0.989 [MPa], bastante inferior à tensão de cedência do material (17 [MPa]), evidenciando a 
resistência deste componente. A Figura 38 mostra a distribuição dos deslocamentos resultantes 
na bola, com valor máximo desprezível, indicando uma adequada rigidez do componente. 
 
Figura 37- Distribuição das tensões de von Mises na Bola 
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Figura 38- Distribuição dos Deslocamentos Resultantes na Bola 
 
3.4.4.2. Caneca 
A Figura 39 mostra o modelo numérico para a caneca, sendo visível a superfície com imposição 
das condições de fronteira, assim como a aplicação das condições de carga. Tal como no modelo 
da bola, foi definida uma zona central para aplicação das condições de carga, correspondendo 
à região mais crítica do modelo, assim como a que habitualmente será usada. Do mesmo modo, 
considera-se uma carga de compressão de 50 [N], perpendicular à superfície, que simula o 
aperto da mão na bola e uma carga de 50 [N] na direção do eixo do parafuso, e que simula a 
carga máxima a aplicar na utilização do equipamento.  
 




Figura 39- Modelo da Caneca para Análise Estrutural 
Do estudo de convergência de malha, ficou definido como tamanho máximo de elemento 1.75 
[mm] e como tamanho mínimo 0.35 [mm]. A malha definida pelo estudo de convergência é 
composta por 190660 elementos e 300756 nós, apresentando uma percentagem de 98.4%, de 
elementos com uma relação de aspeto inferior a três e 0.108% de elementos com uma relação 
de aspeto superior a dez. A Figura 40 apresenta um aspeto geral da malha e as suas principais 
caraterísticas.  
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Figura 40- Detalhes da Malha da Caneca 
O modelo em estudo apresenta uma tensão máxima de von Mises (Figura 41) de 4.382 [MPa] 
e deslocamentos resultantes desprezíveis (Figura 42). Desta forma, conclui-se que o 
componente apresenta a resistência e rigidez adequadas.  
 
Figura 41- Distribuição das tensões de von Mises na Caneca 




Figura 42- Distribuição dos Deslocamentos Resultantes na Caneca 
 
3.4.4.3. Caneta 
O modelo numérico para a caneta é apresentado na Figura 43. Na preparação do modelo foram 
definidas superfícies de contacto para simular as zonas de aperto da peça pelo utilizador. 
Considera-se uma distribuição assimétrica de carga de compressão, com 15 [N] na região A, 5 
[N] na região B e 20 [N] na região C, simulando a preensão da caneta pelo utilizador. 
Complementarmente é aplicada uma carga de 50 [N] no eixo do parafuso, simulando as 
condições limite de utilização.  
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Figura 43- Modelo da Caneta para Análise Estrutural 
O estudo de convergência de malha conduziu a uma dimensão do elemento a variar entre 0.6 
[mm] e 3 [mm]. A malha obtida (Figura 44) é composta por 12417 elementos e 19346 nós, 
apresentando uma percentagem de 99.4%,de elementos com uma relação de aspeto inferior a 
três e 0% de elementos com uma relação de aspeto superior a dez.  
 
Figura 44- Detalhes da Malha da Caneta 
Através dos resultados obtidos da análise feita por elementos finitos, verifica-se que o modelo 
apresenta uma tensão máxima de von Mises de 7.745 [MPa] (Figura 45) e um deslocamento 
resultante desprezível (Figura 46). Tal como nos restantes modelos analisados, estes resultados 








Figura 45- Distribuição das tensões de von Mises na Caneta 
 
 
Figura 46- Deslocamentos Resultantes na Caneta 
 
3.4.4.4. Folha 
No sistema de fixação da folha não foi elaborado uma análise numérica por elementos finitos, 
uma vez que, a folha utilizada é composta por um material com uma tensão de cedência muito 
inferior ao material de construção do sistema. Neste caso, a estrutura está sempre 
salvaguardada, uma vez que, caso o valor de tensão de cedência da folha seja ultrapassado, a 
mesma é libertada do sistema sem causar qualquer dano ao mesmo. Por estas razões, o estudo 
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do sistema de fixação da folha não foi efetuado, uma vez que não se iria obter qualquer resultado 
relevante para a análise pretendida. 
3.5. Informática  
Sendo um dos principais objetivos do projeto a conceção de um equipamento interativo com o 
paciente, utilizando jogos para a realização dos exercícios e avaliações propostas, foi necessário 
recorrer a software de desenvolvimento gráfico para elaborar as interfaces, tendo sido 
selecionados e utilizados dois tipos de software, o S4A e o Visual Studio C#. 
3.5.1. S4A 
O S4A é um software de desenvolvimento gráfico especificamente desenvolvido para ser 
utilizado com o microcontrolador Arduino, baseado no software Scratch. Sendo o Arduino o 
processador escolhido para o HRS, e tendo em conta os objetivos do presente projeto optou-se 
pela utilização do S4A para elaborar os jogos que se pretendiam implementar, uma vez que, tal 
como referido anteriormente, o S4A é um software desenvolvido especificamente para operar 
com o Arduino. 
Uma vez que era ambicionado desenvolver um conjunto de exercícios para avaliar e estimular 
a execução dos movimentos do membro superior, foram elaborados quatro jogos distintos e 
com caraterísticas especificas para cada exercício que se implementou. Os jogos desenvolvidos 
foram nomeados de Jump Ball; Rebenta Bola; Coleta Estrelas e Reação Luz.  
Jump Ball 
O jogo designado por “Jump Ball” (Figura 47) é um jogo dividido em 8 níveis de dificuldade e 
que pretende estimular o paciente no controlo da motricidade fina. Neste exercício o paciente 
tem de controlar a altura de uma bola através da preensão do sensor de força resistivo (FSR), 
apresentado na Figura 15 – c), tendo de ultrapassar os obstáculos colocados sem deixar que a 
bola colida com os mesmos. Ao mesmo tempo que são ultrapassados os obstáculos irão aparecer 
ao longo do jogo objetos em forma de estrela que os pacientes terão de coletar, fazendo desta 
forma com que haja sempre uma variação constante de intensidade de pressão no sensor, 
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estimulando o desenvolvimento da preensão fina. A pontuação do jogo é definida pelo número 
de estrelas coletadas pelo paciente em cada nível finalizado. Coletando todas as estrelas, o 
paciente receberá a estrela dourada nesse nível, ao coletar praticamente todas as estrelas 
receberá a estrela de prata e coletando apenas algumas estrelas receberá a estrela de bronze. 
Assim, o paciente conseguirá, de forma simples e lúdica analisar o seu desempenho em cada 
nível. 
 
Figura 47- Jogo Jump Ball 
Rebenta Bola 
O “Rebenta Bola” é um jogo que pretende estimular o movimento entre os dedos da mão dos 
pacientes e o seu tempo de reação. Para realizar este exercício o paciente utiliza a luva 
apresentada na Figura 15 – a), desenvolvida especificamente para o jogo em questão, para poder 
rebentar os balões que vão aparecendo na interface gráfica do jogo.  
Neste jogo, é feita uma numeração dos dedos da mão, em que 1 corresponde ao dedo indicador, 
2 ao dedo médio, 3 ao dedo anelar e 4 ao dedo mindinho. Ao longo do jogo vão aparecendo 
balões por cima de cada número e o paciente terá de rebentar cada um, sendo que para isso, o 
paciente terá de juntar a digital do dedo correspondente á digital do polegar. 
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O exercício está dividido em 6 testes, em que, de teste para teste o número de balões a rebentar 
aumenta. Em cada teste é iniciado um cronómetro para contabilizar o tempo que o paciente 
demora a completar a sequência. Em termos de pontuação o resultado será melhor quanto menor 
for o tempo contabilizado para completar a sequência. Neste jogo as sequências são fixas, 
permitindo estabelecer uma análise comparativa aos tempos de reação do paciente ao longo da 
sua recuperação, verificando de forma concreta se o paciente está a conseguir evoluir 
positivamente ao longo do tempo. A figura seguinte ilustra a apresentação gráfica do jogo 
“Rebenta Bola”, durante a realização do exercício. 
 
Figura 48- Jogo Rebenta Bola 
Coleta Estrelas 
No jogo do “Coleta Estrelas” (Figura 49) é pretendido que o paciente controle o movimento de 
uma cesta e que colete objetos que vão aparecendo de cima para baixo. Neste exercício, é 
pretendido que o paciente estimule a sua preensão fina e, ao mesmo tempo, que desenvolva o 
seu desempenho cognitivo, uma vez que, para além de controlar a força de preensão, terá de 
conseguir identificar os objetos a coletar, de forma a poder somar o maior número de pontos e 
não ser penalizado com a coleta de objetos intrusos. O jogador tem como objetivo coletar o 
maior número possível de estrelas dentro do tempo que tem disponível, somando pontos por 
cada estrela coletada. Durante o jogo, também irão aparecer objetos que dão bónus de tempo 
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ao jogador e objetos em forma de trovões que descontarão tempo e pontos ao jogador. Para 
jogar este jogo, o paciente precisa de pressionar um ou dois dos sensores de força, apresentados 
na Figura 15 – c), para movimentar a cesta para a direção que pretende. Existem 3 formas para 
jogar o jogo: o paciente poderá optar por jogar com os dois sensores, em que, um sensor controla 
o movimento da cesta para a direita e o outro para a esquerda; poderá selecionar um modo em 
que a cesta se movimenta para a direita quando o sensor é pressionado e para a esquerda quando 
não está a ser pressionado; poderá, também, selecionar um modo em que a cesta se movimenta 
para a esquerda quando o sensor é pressionado e para a direita quando não está a ser 
pressionado. Estas três formas de controlo da cesta são muito importantes, pois de acordo com 
o hemisfério cerebral afetado, o paciente poderá sentir dificuldade em controlar o movimento 
da cesta numa das direções ou em ambas, podendo desta forma adaptar o exercício às suas 
necessidades.  
Este exercício está dividido em 8 níveis, sendo que à medida que os níveis vão aumentando, a 
velocidade de queda dos objetos também vai aumentar, fazendo com que a velocidade de reação 
do jogador tenha de ser menor para poder coletar o maior número de estrelas. No final de cada 
jogo, o paciente poderá ver a que nível chegou e qual foi a sua pontuação, verificando de forma 
simples a sua evolução ao longo do tempo.  
 
Figura 49- Jogo Coleta Estrelas 
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Reação Luz 
O jogo “Reação Luz” (Figura 50) pretende estimular o movimento dos dedos da mão e a 
velocidade de reação e execução do movimento. Neste jogo, é pretendido que os pacientes 
reajam ao aparecimento de luzes na base de interação, clicando no botões de pressão, 
apresentados na Figura 15 – b), respetivo de cada luz para ir completando a sequência. Este 
exercício é dividido em 6 níveis, sendo que, à medida que os níveis vão avançando, a sequência 
será cada vez maior. Tal como no jogo Rebenta Bola, cada nível é cronometrado para verificar 
qual o tempo que o paciente demora a completar cada sequência e, jogo após jogo, verificar a 
sua evolução. Assim sendo, o paciente verifica de forma simples se está a conseguir melhorias 
dia após dia, uma vez que, sendo as sequências fixas, consegue-se fazer uma comparação com 
os resultados anteriores e verificar e quantificar a melhoria conseguida.  
Para além do estímulo para os dedos da mão, com o jogo Reação Luz, o paciente também 
exercita o movimento do braço bem como a sua coordenação motora, uma vez que é levado a 
pressionar com precisão os botões colocados na interface do jogo para poder completar o mais 
rápido possível a sequência.  
 
Figura 50- Jogo Reação Luz 
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3.5.2. Visual Studio C# 
Além dos jogos criados, era ambicionado desenvolver uma aplicação que fizesse um desenho 
gráfico dos valores obtidos durante a realização dos testes de força, para os diferentes tipos de 
garra e que registasse os valores para posterior consulta. Tendo em conta as necessidades, foi 
necessário recorrer a um software de desenvolvimento gráfico, que permitisse fazer esse registo 
e o desenho gráfico dos mesmos, criando um gráfico Força/Tempo para posterior análise. O 
software selecionado para o desenvolvimento desta aplicação foi o C#.  
O C# é uma linguagem de programação do Visual Studio, que é um software de 
desenvolvimento gráfico criado pela Microsoft. A escolha do C# deveu-se sobretudo à maior 
familiarização com a linguagem usada e pelo facto de se pretender desenvolver uma aplicação 
compatível com o sistema operativo Windows.  
Na fase inicial, o principal objetivo da aplicação era fazer o registo da força máxima que o 
paciente conseguia aplicar nos diferentes objetos, mas, após o primeiro teste feito com o 
primeiro protótipo desenvolvido, percebeu-se que era necessário conceber algo mais interativo. 
Tendo isso em conta, projetou-se uma aplicação que permite ao paciente não só fazer força até 
ao seu limite, mas também fazer uma força controlada, possibilitando-lhe encarar a aplicação 
não só como uma mera avaliação, mas como um jogo, tornando o exercício mais apelativo e 
interativo. Assim sendo, foram criados dois modos de utilização da aplicação, em que num o 
paciente terá patamares de força pré definidos para atingir e manter (Figura 51) e noutro, em 
que poderá aplicar a sua força livremente (Figura 52). 
 
Figura 51- Gráfico com Patamares Limite de Força 
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Figura 52- Gráfico com Força Livre 
O paciente conseguirá monitorizar qual a sua força máxima para cada exercício, bem como 
verificar o controlo da força aplicada, verificando se consegue manter um nível de força 
constante e respeitar os limites de força definidos inicialmente. Terminados os exercícios e 
preenchidos os respetivos campos de identificação do paciente e do exercício realizado, a 
aplicação permite a gravação de todos os dados da força exercida no teste, registando também 
a força máxima conseguida e gravando uma imagem do gráfico. A figura seguinte ilustra o 
layout geral da aplicação desenvolvida.  
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4. Testes de Funcionalidade e Análise de Resultados 
Terminado todo o processo de desenvolvimento, procedeu-se à preparação de alguns testes de 
funcionalidade do protótipo com o objetivo de verificar e validar a sua funcionalidade, assim 
como recolher junto de terapeutas e pacientes a sua opinião acerca do equipamento. Para a 
recolha de dados, foram criados dois questionários: um questionário de utilidade, direcionado 
para os terapeutas e um questionário de utilização, a responder pelos pacientes.   
Os testes de funcionalidade foram realizados no Hospital Rovisco Pais, na Tocha, e no Lar Boa 
Esperança, no Caramulo. A amostra do teste envolve a participação de dez pacientes voluntários 
e seis profissionais de saúde, quatro fisioterapeutas e dois médicos fisiatras.  
Todos os participantes, nesta fase de testes, foram devidamente informados e enquadrados no 
estudo pretendido, participando de forma voluntária e consciente nos testes, sendo que, todos 
os assinaram um consentimento livre, esclarecido e informado.  
Na realização dos testes de funcionalidade, foram apresentados todos os exercícios que compõe 
o HRS, explicando em todos eles, o seu objetivo e modo de utilização. A realização dos testes 
foi efetuada com a supervisão dos médicos fisiatras e dos terapeutas que seguem os pacientes 
voluntários, de forma a acompanhar todo o processo de avaliação e poderem de forma clara e 
objetiva responder ao questionário a eles dirigido. 
Os modelos dos documentos utilizados na fase de testes encontram-se no Apêndice 8.1, 8.2 e 





   




Figura 54- Pacientes a testar o HRS 
Com a realização dos testes práticos, foi possível verificar que todos os voluntários foram 
capazes de realizar os exercícios propostos, havendo, no entanto, uma adaptação mais fácil a 
uns jogos do que a outros. No jogo Jump Ball, os pacientes demonstraram dificuldade em 
realizar os testes de nível de exigência mais elevada, apresentando claras fragilidades no 
controlo da força de preensão para ultrapassar os obstáculos. De acordo com os terapeutas que 
acompanharam os testes, as dificuldades obtidas são normais, uma vez que, a motricidade fina 
dos pacientes testados é muito reduzida e tiveram pouco tempo para se adaptar à sensibilidade 
do sensor. No entanto, consideram que, com um tempo de adaptação superior e ajuste da 
dificuldade nos níveis superiores, os pacientes serão capazes de realizar todos os níveis, 
afirmando que o mesmo será uma grande valia para exercitar a motricidade fina. 
Em relação ao jogo Coleta Estrelas, todos os pacientes conseguiram jogar e perceber o objetivo 
do mesmo de forma rápida e intuitiva. Ainda assim, alguns dos pacientes mostram dificuldade 
em controlar o movimento da cesta, verificando-se alguma desorientação e confusão na direção 
a seguir. Neste caso, a situação prevista do controlo do movimento da cesta de três formas 
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diferentes, permitiu que, quando o movimento era ajustado de acordo com a dificuldade do 
paciente, este conseguisse realizar o exercício tranquilamente, verificando-se uma maior 
capacidade de controlo e orientação. O jogo Coleta Estrelas foi considerado o mais difícil pela 
maioria dos voluntários, mas ao mesmo tempo, foi o segundo jogo que recolheu maior votação 
nas preferências dos pacientes. 
O jogo Rebenta Bola, a par com o jogo Jump Ball foi encarado pelos pacientes como um dos 
mais difíceis de executar. Ao realizar o exercício, alguns pacientes mostraram-se um pouco 
confusos quanto ao dedo que deveriam mover para jogar, baralhando-se com frequência 
relativamente ao sistema de numeração dos dedos usada na realização do exercício. Observando 
essa dificuldade, recomeçou-se o exercício, dando uma indicação sonora do dedo que se devia 
mover (indicador, médio, anelar e mindinho). Com a nova instrução associada, os pacientes 
conseguiram ultrapassar a dificuldade que estavam a ter, começando de forma clara a 
movimentar os dedos corretos. Ainda neste jogo, alguns pacientes, mostraram dificuldade em 
realizar os movimentos dos dedos devido ao facto de a luva ser considerada demasiado larga e 
grossa para alguns utentes. Esta situação deveu-se ao facto, de não ter sido possível terminar a 
tempo dos testes, as luvas projetadas (Figura 55) para o jogo, tendo sido adaptado numas luvas 
comuns, o sistema para poder testar o jogo. Mesmo com as dificuldades mencionadas, os 
pacientes mostraram-se bastante entusiasmados e motivados com o jogo, agradando-lhes 
bastante o facto de poderem controlar o mesmo através de uma luva.  
 
Figura 55- Protótipo da Luva do Jogo Rebenta Bola 
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No jogo Reação Luz, todos os pacientes demonstraram um grande à-vontade em realizar o 
exercício, conseguindo jogar de forma autónoma desde logo, necessitando apenas da primeira 
explicação dos objetivos do jogo para o fazer. Durante a realização do teste, foi visível em todos 
os pacientes, o seu entusiamo e satisfação, mostrando-se orgulhosos consigo mesmos, pelo 
facto de estarem a conseguir realizar tudo de forma autónoma. O jogo da Reação Luz foi 
considerado pela maioria dos pacientes como o que mais gostaram de jogar. 
No geral, o feedback recebido por parte de pacientes acerca do HRS foi muito positivo. Todos 
os voluntários que participaram na fase testes afirmaram que se sentiram mais motivados em 
realizar os exercícios no HRS e que gostariam de continuar a usá-lo nos seus treinos futuros, 
uma vez que consideram que o HRS é uma mais-valia no seu treino diário. Terminados os testes 
e o preenchimento dos questionários, os pacientes questionavam se iriam poder continuar a usar 
o equipamento, mostrando um claro interesse em poder continuar a realizar os seus exercícios 
no HRS. 
Também por parte dos terapeutas, foi recebido um feedback bastante positivo. Foi considerado 
de forma unânime, que o HRS é um equipamento bastante vantajoso para a recuperação e 
avaliação dos pacientes, uma vez que, através do seu caráter interativo e lúdico, estimula os 
pacientes na realização dos exercícios. Na sua análise, os terapeutas consideram que o HRS é 
um equipamento com relevância no apoio à reabilitação dos pacientes e que reúne condições 
necessárias para poder ser utilizado no treino do mesmo, manifestando interesse em poder 
continuar a contar com o HRS na recuperação dos seus pacientes. Foram também feitas algumas 
observações, sendo sugerido alguns ajustes nos layouts dos jogos, de forma a elucidar os 
pacientes, promovendo desta forma, uma melhoria no desempenho na realização dos exercícios.   
Em seguida são apresentadas as tabelas com os resultados obtidos dos questionários aos 
pacientes e terapeutas. Em apêndice é possível consultar as respostas aos questionários 
realizados.  
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Tabela 2- Resultados Questionários Terapeutas 
Questionários de Utilidade 
Questões Resultados 
1.Considera os exercícios adequados para a reabilitação do paciente? 
 
Discordo Totalmente Concordo Totalmente 
 
     







2.O HRS é útil para a motivação do Paciente durante a recuperação? 
 
Discordo Totalmente Concordo Totalmente 
 
     







3.O dispositivo é bem aceite por parte dos pacientes? 
 
Discordo Totalmente Concordo Totalmente 
 
     







4.O HRS é uma mais-valia para a recuperação do paciente? 
 
Discordo Totalmente Concordo Totalmente 
 
     







5.Considera o HRS um dispositivo a recomendar a outros terapeutas? 
 
Claramente Não      Claramente Sim 
 
     







6.Qual a avaliação geral que faz ao HRS? 
 
Muito Mau      Muito Bom 
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Tabela 3- Resultados Questionários Pacientes 
Questionários de Utilização 
Questões Resultados 
1.Como classifica o HRS em relação ao método de treino habitual? 
a) Muito Pior 
b) Pior 
c) Melhor 







2.Como classifica o HRS quanto ao seu funcionamento? 
a) Muito difícil 
b) Difícil 
c) Fácil 







3.Como considera a disposição dos comados (Botões, Luva, etc…) no HRS, na realização dos 
exercícios? 
a) Totalmente Inadequado 
b) Pouco adequado 
c) Adequado 








4.Qual o jogo que mais gostou de jogar? 
a) Jump Ball 
b) Coleta Estrelas 
c) Reação Botões 







5.Qual o jogo que teve mais dificuldades de jogar? 
a) Jump Ball 
b) Coleta Estrelas 
c) Reação Botões 







6.Na sua opinião, considera o HRS uma mais-valia para a seu treino? 
a) Discordo Totalmente  
b) Discordo 
c) Concordo 







7.Como classifica a sua experiência com o HRS? 
a) Mau 
b) Satisfatório  
c) Bom 







8.Sentiu-se mais motivado(a) a realizar os exercícios no HRS? 
a) Nada Motivado 
b) Pouco Motivado 
c) Motivado 







9.Gostaria de continuar a usar HRS no seu treino? 
a) Claramente Não 
b) Talvez Não 
c) Talvez Sim 
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5. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 
A realização deste trabalho de projeto tinha como foco o desenvolvimento de um sistema de 
avaliação funcional da mão. Pretendia-se conceber um equipamento capaz de avaliar e 
estimular as capacidades de motricidade e de preensão associadas à mão, utilizando um sistema 
interativo e com biofeedback em tempo real, permitindo ao paciente perceber de forma rápida 
e intuitiva os seus progressos. Assim, foi desenvolvido um equipamento, designado por HRS – 
Hand Rehabilitation System, que se encontra descrito neste trabalho. 
Através dos ensaios realizados, pode afirmar-se que o HRS reúne consenso entre os pacientes 
e terapeutas, sendo considerado por todos os elementos que participaram na fase de testes como 
uma mais-valia e uma motivação extra no processo de reabilitação. A realização dos exercícios 
em forma de jogos, assim como a avaliação e biofeedback recebido em tempo real, foram os 
elementos que mais cativaram os pacientes. Sendo um equipamento de fácil utilização e que 
permite autonomia no seu uso, foi encarado por parte dos voluntários como uma conquista e 
uma motivação extra o facto de conseguirem realizar os exercícios de forma autónoma. 
Os resultados obtidos, dos testes de funcionalidade realizados, são um bom indicativo da 
relevância do HRS, permitindo concluir que, o equipamento reúne as condições necessárias 
para ser uma ajuda efetiva no processo de reabilitação dos pacientes vítimas de AVC, sendo 
uma ferramenta de apoio aos terapeutas no exercício da sua função. O HRS apresenta também 
caraterísticas adequadas para ser utilizado noutros contextos, como por exemplo na terapia 
ocupacional ou situações que exijam capacidade de preensão e a motricidade da mão. 
 
 
Como trabalho futuro, pretende-se corrigir algumas limitações detetadas na fase de teste, 
ajustando o sistema de comunicação e o layout das interfaces gráficas, de forma a tornar mais 
claras e objetivas as instruções dadas aos pacientes para a realização dos exercícios. É desejado 
também, ajustar a fisionomia da luva, para que esta seja adaptada à medida da mão de cada 
utilizador. 
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A introdução de novos exercícios é também um dos objetivos a alcançar numa futura 
atualização do HRS, estendendo a área de ação do equipamento a todo o membro superior. É 
também pretendido realizar mais testes de funcionalidade durante um período de tempo 
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8.3. Questionário de Utilidade 
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